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Arees de coneixement (BOE):  Electronica. Enginyeria Nuclear. Tecnologia Electronica.

Descriptors (BOE):  Riscos en entorns hospitalaris. La seguretat en equipsi instal lacions.
Normatives aplicables.

Responsable:  PereJ. Riu

Prerequisits. FFEI, FME2I

Corequigits:

Objectius.  Entendre e concepte de risc i avaluacio de riscos. Entendre les relacions entre
seguretat i funcionalitat. Origen dels riscos en entorns hospitalaris. Aplicar
conceptes de seguretat a diferents tipus d'equips i instal lacions. Identificar els
aspectes normatius i legidatius aplicables. Entendre la responsabilitat de I'instal
lador en la segur etat.

Programa:

Tema 1. Conceptederisci € seu analig. (4h)
Identificacié de riscos. Avauacio de danys potencids. Estimacié dd risc. Andiss i avduacié de
riscos identificats. Models de fallida. Arbres de fallida

Tema 2: Origen dels perills en entorns hospitalaris. (8h)
Corrent electric. Efectes ddl corrent dectric estacionari i polsat. Perills mecanics i térmics. Perills
quimic i biologics. Edeilitzacio. Atmosferes explosves. Radiacions no-ionitzarts.  Efectes
biologics. Guies dexposici6. Radiacions ionitzants. Fonaments basics de radioectivitat. efectes
biologics. Métodes de mesura.

Tema 3. Seguretat dels equips medics. (8h)
Equips dectromedics. Classficacio dels equips. Equips de diagnogtic. Equips de terdpia. Casos
paticulas (ECG, EEG, Ultrasons, etc.). Equips basats en radiacions ionitzants. Tipologia dels
equips. Equips de diagnogtic. Equips. de tergpia. Riscos associats. irradiacio externa. Normes de
proteccié. Casos particulars (RX, equip de cobaltoterdpia. Accelerador d'dectrons). Sistemes
medics. Interconnexié dequips. Responsabilitat de la seguretat. Compdtibilitat €ectromagnétical
(EMC). EMC com afactor de risc. Responsabilitat de la seguretat.

Tema 4. Seguretat de lesinstal lacions. (6h)
Ingd lacions dectriques. Alimentaci6. Transformadors dai llament. Molt Baixa Tendd de
Seguretat per Equips Medics (MBTSEM). Equipotenciditat. Normatives aplicables. Ingta lacions
per radiacions ionitzants. Normatives gplicables. Disseny. Senyditzacio.

Tema 5: Aspectes normatius. (4h)
Directives Europees. Productes sanitaris, Equips implantables actius. Equips diagnostic Intvitro.
Normes per ala seguretat d'equips médics. Homologacio d'equips medics.

Practiques de Laboratori:

1. Veificacid experimentd dels principds métodes de proteccidé contra irradiacié exterma. (Agquesta
practicaesreditzaraalesingd lacionsdeI'INTE). (2h)

2. Mesures de seguretat electrica dun equip eectromédic. Contacte amb parts actives. Corrents de
fuites. (2h)

3. Vidtaaingd lacions hospitdaries (per determinar). (2h)

4. Compatibilitat eectromagnetica dequips eectromedics. Interferéncies en un equip de diagnogic
produi des per fonts meédiques (e ectrobisturi) i no mediques (tel&fon mobil). (2h)




Activitats No Presencials:

1. Andis de riscos dun equip medics. Mini-projecte dirigit, reditzat en grups de 34 persones en regim
cooperaiu. Eleccié dun equip comercia (d'entre un conjunt establert), i reditzar € seglient:

2. Aconsguir informacio de fabricant.

3. Decriure d principi fisic de funcionament.

4. |dentificar es perillsi quantificar esriscos.

5. Generar un arbre de riscos.

6. ldentificar les normesi regulacions gplicablesi obtenir-les.

7. Anditzar I'equip en base ales normes (els agpectes que es puguin fer sense tenir disponible I'equip).
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